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rapida implementacion de sus sistemas analiticos

Montse Val

Agilent Technologies



on analitica y de medida,
S aportar una
les de su laboratorio.

archa de su aplicacion
completa: instrumentos, consumibles
niento normativo y un amplio catalogo
2 en mano. ‘

255 s S =

\ » |

ER Agilent Technologies

ER

lﬁ ' : i) /

i ‘,,‘,1/ L -

Agilent Technologies



Soluciones Agilent a todos Ios fr
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Soluciones Instrumentales
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Chemical & Energy ~ Food Forensic Environmental Materials



Analisis Quimico.
Soluciones paratodos los ir

Petroquimicay
Energia

Forensey
Toxicologico

Alimentacion

Medioambiente y Agricultura
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Trace Metals Veterinary Drugs Pesticides, Mycotoxins
& Other Contaminants
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Andlisis de trazas de 175 pesticidas en frutas v vegetales

GC/MS triple cuadrupolo

| Determinacion de pesticidas en alimentos infantiles

UHPLC/MS tnple cuadrupolo

| Determinacion de contaminantes quimicos en moluscos

GC/MS3 inple cuadrupolo

Determinacion de dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDD) y
dibenzofuranos policlorados [PCODF) en piensos

GC/MS triple cuadrupolo

| Determinacion de diovanas v bifenilos policlorados (PCBs) en piensos

GC/MS triple cuadrupolo

Screeming y confirmacion de melamina y sus analogos
en preparados infantiles

GC/MS tnple cuadrupolo

Meétodo de screening de compuestos perfluorados en
alimentos y aguas potables

LC/MS triple cuadrupolo

| Determinacion de vitamina D en alimentos

LC/MS triple cuadrupolo

Determinacion de aflatoxinas B1, B2, G1 y G2, micotoxinas
y acrilamida en alimentos

LC/MS triple cuadrupolo

| Analisis de toxinas marinas en moluscos

LC/MS triple cuadrupolo

| Screening de pesticidas

GC/MS DRS

| Andlisis de PAHs

GC/MS triple cuadrupolo

| Analisis de cloroanisoles y clorofenoles en vinos

GC/MS SPME

| Anglisis de histamina y ocratoxina en vinos

LC FLD

| Compuestos aromaticos en vinos

GC/MS HS

Anahsis de acertes: esteroles, FAMEs estigmastadienos, ceras,
alcoholes alifaticos, isomeros trans de acidos grasos, esterenos, etc.

GC-FID

Analisis de leche y productos lacteos: tetraciclinas, melamina,
sulfonamidas, inhibidores de la beta-lactama, etc.

LC/MS triple cuadrupolo

| Analisis de pesticidas organofosforados en frutas y vepetales

GC/M3-FPD

| Analisis de metales en piensos y alimentacion animal

Af MPAES

Metales pesados en alimentos (bebidas, pescados, conservas, alimentos
infantiles, etc). Reglamento 1881,/2006 de la UE

AA, MPAES, ICP-OES. ICP-MS

- Agilent Technologies
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Air Analysis Drinking Water Analysis  Soil, Sludges & Waste Watar Analysis
Sediments
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Aplicaciones y Soluciones en Analisis Medioambiental
Metodo Tecnica

Determinacion de herbicidas de tipo acido en muestras medioambientales LC/MS triple cuadrupolo

con inyeccion acuosa directa

Determinacion de pesticidas en agua con extraccion por LC/MS triple cuadrupolo
LC/MS/MS con ionizacion positiva v negativa

Metodo para la determinacion de fenil urea y herbicidas tipo tnazina LC/MS tniple cuadrupolo

Analisis de pesticidas en aguas de superficie y manantial con LC/MS triple cuadrupolo
enriquecimiento en linea automatizado

Metodo de determinacion de medicinas empleadas en tratamientos LC-MS cuadrupolo simple
vetennarios en muestras medioambientales y trampa de iones

Analisis de compuestos farmacéuticos y esteroides en aguas LC/MS tniple cuadrupolo
con extraccion SPE

Andlisis de compuestos organicos volatiles (VOC) v tnhalometanos GC/MS cuadrupolo simple y trampa
en aguas y suelos RD 140 de iones, muestreador de espacio
de cabeza, purga v trampa, y SPME

Analiziz de glifosato y AMPA LC/MS triple cuadrupolo
Analisiz de gases de efecto invernadero CO0Z, CH4, N20, SF6 GC-FID-TCD-uECD

Andlisis de trazas de herbicidas clorados con ennguecimiento en linea LC DAD

BAnalisiz de metales en aguas residuales AA, MPAES, ICP-0OES, ICP-MS

Analisiz de metales en lodos v suelos contaminados segin Al MPAES. ICP-OES, ICP-MS
Real Decreto 9/2005

BAnalisiz de metales mayoritarios y trazas en Fertilizantes AA, MPAES, ICP-0OES, ICP-MS

Analisiz de metales en sedimentos, lodos, suelos y aceites digendos ICP-0ES
por microondas por |CP-0ES segin metodo EPA 306514

Determinacion de metales traza en aguas por ICP-0ES segin ICP-OES .".;."

Norma EPA 200 7 ~-¢'%-- Agilent Technologies

.....
Determinacion de 33 elementos en aguas por ICP-0ES segin ICP-0ES e
MNorma UNE IS0 11885 i

BAguas potables: analisis inorganico por ICPMS segdn el RD 140 ICP-M3

i
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Aplicaciones y Soluciones en Analisis Toxicologico y Forense

Método Técnica
Screening forense y toxicoldgico en sangre GC-NPD # GC/MS-DRS
(277 compuestos en la base de datos)
Screening de drogas de abuso en muestras interés toxicologico LC/MS triple cuadrupolo

Deteccion de metabolitos de anabolizantes esteroides en onna GC/MS o GC/MS triple cuadrupolo

Metodo rapido de screening de sustancias dopantes en onna GC/MS triple cuadrupolo

Analisiz de compuestos cannabinoides sintéticos en saliva LC/MS triple cuadrupolo

GC-FID y muestreador de

Analiziz de etanol en sangre :
. g espacio de cabeza

Determinacion de plomo en sangre ICP-M3

Inmunosupresores en sangre y plasma LC/MS tniple cuadrupolo

Analisis de vitaminas hidrosolubles en plasma y suero LC/MS triple cuadmupolo

Analisiz de benzodiacepinas en orina LC/MS triple cuadrupolo

Analisiz de beta-agonistas en onina y muestras de LC/MS triple cuadrupolo
higado y tejidos animales

Analisiz de metales en muestras bioldgicas segin AAS
meétodos del INSHT

Analiziz de metales en juguetes segin Directiva 2009/48/CE AAS

Determinacion de Metales (Pb, Cd, As, Se, Mn) en sangre, GFAASICP-MS
orina o fluidos biologicos

Determinacion de trazas por LA-ICPMS en anahsis tomacologicos LA-ICP-M3 . B
forense (fibras, vidrios, tejidos, cabello_etc) R 3

.2+ Agilent Technologies

Analisis de silica cnstalina en fraccion respirable para FTIR L0,
L0,
control de la salud laboral D

- Agilent Technologies
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Biofuels & Alternative Petrochemicals Polymers Natural Gas
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Aplicaciones y Soluciones en la Industria Petroquimica y Energética

Meétodo Técnica

Caracterizacian y cuantificacion de biomarcadores en petralen GC/MS triple cuadrupolo

Analizador completo de gas de refineria: H2, N-C12 GC-FID-TCD vahwulas

Analisis de trazas de oxigenados e hidrocarburos en etleno GC-FID vahulas

Analisis de gases permanentes HZ. hidrocarburos C1-C6 y oxigenados C1-C4 GC-FID
en comiente de gas

Analisis de trazas de 5H2, CO, COZ, CS2, arsina y fosfina en propileno GC-FID

Analisiz de trazas de FAME en queroseno GC-FID

Analizador de compuestos oxigenados (EN 13132} y aromatices (EN 12177) en gasolina GC-FID

Analisis de hidrocarbures aromaticos en destlados medios (EN 12916: 2006) GC-FID

Analisis de gases permanentes, hidrocarburos, alcoholes, aldehidos, cetonas. GC-FID
metil-esteres, DME, DEE, acido acetico y etilenglicol en comiente de gas

Anglisis de aditives antioxidantes fendlicos en polipropileno LC DAD

GC-FID con muestrador
de espacio de cabeza

Analizador de gas natural: convencional y extendido (N-C12) GC-FID-TCD
Analizador de gasolina segun meétodos ASTM D415 y DE580 GC-FID-TCD vahwulas
Analizador de benceno y tolueno en gasolina segun meétedo ASTM D3606 GC-FID

Analizador de gases de aceite de transformador (TOGA)

Analizador de glicerina libre y total en bindiesel segin métndo ASTM DESE4 GC-FID

Analizador de biodiesel segin métodos EN14103, EN14106, EN14110, GC-FID
EN10105 y ASTM DE5E4

Analizador de contenido en FAME en biodiesel segin método EN 14103 GC-FID
Analizador de destilacion simulada (SimDis) segun mémdos ASTM D2887, D7213 y D6352 | GC-FID "-.;..'

Analisis de P, 5 y metales, Na, K, Ca y Mg en biodiesel segin norma UNE 14538 MPAES, ICP-0ES "':....."’ Agllent Tech no'“gles

Analisis de metales en aceites vegetales para fabricacion de biodiesel MPAES. ICP-0ES

: Agilent Technologies




-

N T

AR A T U R S T s e ™
A S

.

AT A S SRR

.......

Polymers, Plastics & Raw Materials & Metals Analysis
Composites Finished Goods
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Y todo esto es o que nos permite dé
“Soluciones” a distintos niveles de

Instrumento

+ método
Instrumento de anélisis
Instrumento . met(,)c_lo_ + Informes
. de analisis + training +

+ metodo + informes Lesta en

Instrumento de analisis + training P
I + método + informes marcr_\a d_e,
nstrumento de anélisis la aplicacion

+ ayuda en

acreditacion
+ etc.

ecesidades de cada uno de nuestros clientes

Agilent Technologies
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cesidad o aplicacion ::. Agilent Technologies
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Manual para la puesta en marcha de la aplicacidn de preparacidn de la muestra para la
determinacién cuantitativa vitaminas hidrosolubles en diferentes matrices de alimentos mediante
cromatografia de liquides con detactor DAD

TAELA DE CONTENIDOS
1- Objeto y campao de aplicacion
2- Fundamento y alcance
3 Interferencizs
4- Precauciones
5 Productos Quimicos
5.1- Reactivos y disolventes
5.2- Patrones
b.3- Fase Mowl
- Material y equipos
- Procedimiento
B Método Cromatograhco
3- Resultados

10- Bibliografia
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Manual para la puesta en marcha de la aplicacidn de preparacidn de la muestra para la
determimacidn cuantitativa vitaminas hidrosolubles en diferentes matrices de alimentos mediante
cromatografia de liguidos con detactor DAD

1 0BJETO ¥ CAMPO DE APLICACION

Este procedimiento de trabajo tene por objeto establecer las directrices establecidas en Mabla 2000 para
llevar a cabo la preparacién de muestra para la determinacidn cuantitativa de vitaminas hidrosclubles an
diterentes matrices de alimentos mediante cromatografia de liguidos con detector DAD en alimentos.

2 FUNDAMENTO ¥ ALCANCE

El método descrito en este procedimiento se basa en la hidrilisis de la mwestra en medio acido y ka ruptura

enamatica da los conjugados de las vitaminas
3 INTERFERENCIAS

Una importante fuente de interferencias es la posible contaminacion de las muestras y/o extractos a traves
de los reactivos y disolentes utilizados en la preparacion de muestras, por ko gue necesario utilizar
reactivos y disolventes de elevada pureza.

El material utlizado para la extraccion debe cuidadosamente limpiado con agua y jabon, agua purificada y
matanol

4 PRECAUCIONES

Las vitaminas son muy sensibles a la hez y el calor. Para extender la estabilidad en disolecion, todas las
disoleciones preparadas deben ser envueltas en papel da aluminic y guardadas en congelador (-18°C)
cuando no estén usandose. La extraccion de las vitaminas debe realizarse al abngo de la luz
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Manual para la puesta en marcha de la aplicacion de preparacion de la muestra para la
determinacidn cuantitativa vitaminas hidroselubles en diferentes matrices de alimentos mediante
cromatografia de liquidos con detector DAD
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1 0BJETO ¥ CAMPO DE APLICACIOIN

Este procedimiento de trabajo tiena por objpeto establecer las directrices establecidas an Mabla 2000 para
llevar a cabo la preparacion de muestra para la determinacidn cuantitativa de vitaminas hidrosolubles an
diferantes matrices de alimentos mediante cromatografia de liguidos con detector DAD en alimentos.

2 FUNDAMENTO ¥ ALCANCE

El método descrito en este procedimiento se basa en la hidrilisis de la muastra en medio acido y la ruptura

enamatica de los conjugados de las vitaminas
J INTERFEREMCIAS

Una importante fuente de interferencias es la posible contaminacion de las muestras y/o extractos a través
de los reactivos y disclventes utilizados en la preparacion de muestras, por ko qua necesario utilizar
reactivos y disolventes de elevada pureza.

El material utilizado para la extraccidn dabe cuidadosamanta limpiado con agua y jabon, agua purificada y
matanal

4 PRECAUCIONES

Las witaminas son muy sensibles a la luz y el calor. Para extender la estabilidad en disolucian. todas las
disoluciones preparadas deben ser envueltas en papel de aluminio y guardadas en congelador [-18°C)

cuando no astén usandose. La extraccion da las vitaminas debe realizarsa al abnigo de la luz

4

&gllent |

Agilent Technologies

Manual para la puesta en marcha de la aplicacidn de preparacidn de la muestra para la
determinacién cuantitativa vitaminas hidrosolubles en diferentes matrices de alimentos mediante
cromatografia de liquides con detactor DAD

5 PRODUCTOS QUIMICDS
5.1 REACTIVOS ¥ DISOLVENTES

5.1.1 Agua purificada

5.1.2 Disolucitn de HCI 0.1M (8.2mL HCl conc en 1L agua)

5.1.3 Disolucion buffer acetato sadico pH 4.5 (33g CHzCOOM= en 1L agua sjustando el pH con HCI)
5.1.4 Takadiastasa

5.1.5 Disolucion bufter fostato sodico 50mM pH 15 (g fostato disodico en 1L, ajustar pH a 25 con
HCI)y

5.2 PATROMNES

5.2.1 Vitamina Bb. calidad Analytical standard o similar

5.2.2 Vitamina B1. calidad Analytical standard o similar

523 Acida nicotinico, calided Analbytical standard o similar
5.2.4 Vitamina C, calidad Analytical standard o similar

5.25 Acido pantoténico, calidad Analytical standard o similar
§.2.6 Acido folico, calidad Analytical standard o similar

§.2.7 Vitamina B2, calidad Analytical standard o similar

5.2E Vitamina B12, calidad Analytical standard o similar

5.3 FASES MOVILES
C: Fostato sadico 50mM pHZ5/Metanol (30:10) (450mL buffer 5.1.5, 50mL Metanol)

D: Fosfato stdico 50mM pHZ5/Metanol [10:90) (50mL buffar 5.1.5, 450mL Metanal)

1 4
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Manual para la puesta en marcha de la aplicacion de preparacidn de la muestra para la
determinacién cuantitativa vitaminas hidrosolubles en diferentes matrices de alimentos mediante
cromatografia de liquides con detector DAD

8 METODO CROMATOGRAFICD

8.1 Parametros del detactor DAD |G4212B)

Peakwidth: =>0.013 min (0.25 s response time} |20 Hz)

UV Lamp Reguired: Yas

Analog Output 1

Anzlog 1 Zero Offset 5%

Analog 1 Attenuation: 1000 mALU Manual para la puesta en marcha de la aplicacién de preparacion de la muestra para l determinacién cuantitativa vitaminas
hidrosolubles en diferentes matrices de alimentos mediante cromatografia de liguidos con detector DAD

Agilent Technologies

Signals
Signal table
Use Sip. Signal Wavelength Bantwidth Use Ref. Muestra real UV 210nm

mim nm I DAD [, Sg=30,1 St IARAIL 513 HIDROG OULELESOGF LD

Yes Signal A 2450 40 No
Yes Signal B 2100 4.0 No
Yes Signal C 300.0 4.0 No

Autobalanca
Autobalance Premun:
Autobalance Pastrun:

Spectrum

Spectrum Range WL from: 15000 nm
Spectrum Range WL to 400.0 nm
Spectrom Step: 2.0 nm
Spectrum Store: Al

Stoptime
Stoptime Mode: As pump/injector
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Soporte postventa y atencion al clie

Mas de 70 ingenieros especializados

20 de ellos especializados en aplicaciones

0 especlalistas en soporte tecnico remoto

ISC Ruben Garcia
Arturo Castro Applications Consultant

Eukeni Cortazar

Juan Garcia

Jose Maria Mata _ A Joan Pujol

Juan L_:arlc:s Dc:mmguez,___ﬁ_ L S0 - ~ SergiMendo
lvan Vicente L . Sergio Catala
Jesus Tejedor Joan Carles Suau
Manuel Otero

Eulogio Lépez

Ivan Bolivar

Jesus Diaz
 Ragquel Tarazona

AntonioAlvarez

, Francisco Pefia N ,f r LS LM
..... ! - i - Applications Consultant

Agilent Technologies
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APLICACIOMN

FIT

CARBUROS METALICOS
FJ SUCESORES/
OLEOSUR

IMIGASAS

REPSOL PETROLEOS
ANALYTICA ALIMENTARIA
Univ Cordoba-Qca Agricola/
Zumos Pascual/
Sensient Fragances/
ACEITES FFAIGES
SOMNINGEQ

MABLA 2000

GRUART LA MANCHA
SAPEC

SANIDAD BILBAD
CIDERTA/

Mahou San Miguel

Don Simén/

CEPSA QUIMICA—INTEROUISA/
CIAL

Laboratorio Agroalimentario de Caceres

Univ Sevilla-Qca Analitica/
ICIAN/

CHN&

CIDEMCOD

ERTZAMTZA

COMNSORCIO AGUAS

Instituto de Ciencias Fotonicas

UCLM, Fac Ciencias
Univ La Laguna

Lab Analisis Jose M2 Villasante

Braun

Iproma

EGMASA
Laboratorios Vidal
Stock del Valles
CEIS

EXIDE

Gamaser

tMs
CMs
tMs
tMs
CME
tMs
tMs
CME
M5
tMs
CME
M5
tMs
CMs
M5
tMs
CMs
M5
tMs
CMs
M5
tMs
CMs
M5
tMs
CMs
M5
tMs
SPSD
SPSD
SPSD
SPSD
SPSD
SPSD
SPSD
SPSD
SPSD
SPSD
SPSD
SPER/CMS

Chip-LCQOQ

jcin

GCy HPLC estandar
GCy HPLC estandar
GC, HPLC y GCMS
GC/MD
Go/ann

GCMS HSS
GCMS

GCMS
GCMEEGPD
GCMS&HS
GCMS&HS
GCMS-CTC
GCooa

GCOog

GCOqQ y LEGga
HFLC DAD

HPLC

HFLC

LCx LT

LCMS Qag
LCME QgQ.
LCMS 50
LCaao

Lcaao

Lcaaa

LCs0

Cary 5000

Cary 5000

FTIR 630
1CP-ME

ICP-ME

ICP-ME

1CP-ME

ICPOES

ICPOES

ICPOES

MPAES
ICPMS/LE Qag

Protedmica Cuantitativa

Analizador de hidrocarburos ligeros y gases permanentes g
Analiticas en Aceite de Oliva

Anzliticas en Aceite de Oliva

Analiticas en Aceite de Oliva

FAME'S en Jet Fuel

Analizador de pesticidas segun SP1 7880-0501

RD 140 aguas

Pesticidas y arocmas en zumo

Perfil de aromas

Pesticidas en aceites para exportacion (50 compuestos)
Semivolatiles y volatiles en aguas segun RD 140
Semivelatiles yvolatiles en aguas segun RD 140
Tricloroanisoles en corcho

Pesticidas

Pesticidas en agua

Pesticidas en general

Sorbate/Benzeato vy THIAA: en cervezas

Tiabendazol y limonina en zumo

contaminacion de producto de fabricacion propia [£-CBA en
IMustras complejas en Food

Pesticidas en Mieles

Contaminantes organicos en lodos

Farmacos en aguas marinas

BADGEs como para los NOGEs

Biccidas

[
L]

Crogas en saliva

re0@ @ess

Microcistinas en agua

.- Agilent Technologies

Nanotubos

Determinacién de Esteres Métilicos de Acidos Grasos [FAME ﬁ ! $ “ @ m ﬁ
Aguas o By By 5 |

OGETHER

Metales en productos farmacéuticos

Metales en aguas de mar

Metales en aguas de mar

Analisis de metales en Alimentos

Analisis de metales en Aceites vegetales para fabricacion ¢
Aleaciones, aceites

Determinacion de metales en acido sulfurico y soluciones (
ICP- AGUAS/ENVIRD, PLAGUICIDAS

Agilent Technologies
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Servicio de Atencion al Cliente
2:901 116890

AD : customercare_spain@agilent.com

Para mas informacion consulte con nosotros:
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